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Qué hace MuSe 

Detecta anticuerpos frente a múltiples antígenos virales en 

una sola ejecución utilizando pseudotipos de VSV con códigos 

de barras. El resultado se expresa como el % de lecturas de 

secuenciación por constructo. 

Controles críticos 

 Mantenga los reactivos fríos (4 °C/en hielo) y los tiempos 

constantes. 

 Utilice PBS + 0,02% Tween para las diluciones; incluya 

controles positivos/negativos. 

 Etiquete claramente los tubos; registre el ID de muestra, 

versión del panel, fecha/operador. 

 Mantenga la separación pre-/post-PCR; incluya controles 

sin plantilla. 

Flujo de trabajo (pasos principales) 

1. Preparar la mezcla del panel VSV: 50 µL por muestra + 50 

µL de control VSV sin tratar. 

2. Perlas de Proteína G: añadir 50 µL de Dynabeads-

Proteína G por tubo; lavar en imán. 

3. Captura de anticuerpos: añadir 199 µL de PBS/0,02% 

Tween + 1 µL de suero diluido; incubar 30 min (TA) fuera 

del imán. 

4. Unión del panel: lavar una vez; resuspender en 50 µL de 

PBS; añadir 50 µL de la mezcla VSV; incubar 30 min (TA) 

fuera del imán. 

5. Lavar las perlas 3 veces con 200 µL de PBS/0,02% Tween. 

6. Elución: transferir las perlas a un tubo nuevo; añadir 20 

µL de glicina 0,1 M pH 2,6; incubar 10 min a 70 °C; 

recoger el eluido (almacenar a 4 °C). 

7. RT-PCR: amplificar la región de código de barras de 150–

300 nt (opción de kit A/B/C según la guía). 

8. NGS/QC: secuenciar los amplicones; calcular el % de 

lecturas por constructo; revisar los controles antes de 

interpretar. 

 

Información mínima a reportar 

 Metadatos de la muestra + condiciones de 

almacenamiento; controles utilizados y resultados 

obtenidos. 

 • Parámetros del ensayo: diluciones, tiempos de 

incubación, número de lavados, condiciones de elución. 

 • Opción de RT-PCR + condiciones de ciclaje; ID de la 

corrida de secuenciación; pipeline/versión del análisis. 

Output table (% reads per construct) + note on research-stage 

thresholds. 

 

Concepto MuSe (pseudotipo VSV con código de barras). 

 


