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Ce que fait MuSe 

Détecte les anticorps dirigés contre plusieurs antigènes viraux 

en une seule analyse grâce à des pseudotypes VSV codés par 

codes-barres. Le résultat correspond au pourcentage (%) de 

lectures de séquençage par construction. 

Contrôles critiques 

 • Maintenir les réactifs au froid (4 °C/sur glace) et 

respecter des temps d’incubation constants. 

• Utiliser du PBS + 0,02 % de Tween pour les dilutions ; 

inclure des contrôles positifs et négatifs. 

• Étiqueter clairement les tubes ; enregistrer l’identifiant 

de l’échantillon, la version du panel, la date et 

l’opérateur. 

• Maintenir une séparation pré-/post-PCR ; inclure des 

contrôles sans matrice (NTC). 

Flux de travail (étapes principales) 

1. Préparer le mélange du panel VSV : 50 µL par échantillon 

+ 50 µL de contrôle VSV non traité. 

2. Billes Protéine G : ajouter 50 µL de Dynabeads-Protéine G 

par tube ; laver sur aimant. 

3. Capture des anticorps : ajouter 199 µL de PBS/0,02 % 

Tween + 1 µL de sérum dilué ; incuber 30 min (TA) hors 

aimant. 

4. Liaison du panel : laver une fois ; remettre en suspension 

dans 50 µL de PBS ; ajouter 50 µL du mélange VSV ; 

incuber 30 min (TA) hors aimant. 

5. Laver les billes 3× avec 200 µL de PBS/0,02 % Tween. 

6. Élution : transférer les billes dans un nouveau tube ; 

ajouter 20 µL de glycine 0,1 M pH 2,6 ; incuber 10 min à 

70 °C ; récupérer l’éluat (conserver à 4 °C). 

7. RT-PCR : amplifier la région code-barres de 150–300 nt 

(option de kit A/B/C selon les recommandations). 

8. NGS/Contrôle qualité : séquencer les amplicons ; calculer 

le % de lectures par construction ; vérifier les contrôles 

avant interprétation. 

 

Informations minimales à rapporter 

 Métadonnées de l’échantillon + conditions de stockage ; 

contrôles utilisés et résultats obtenus. 

 Paramètres du test : dilutions, temps d’incubation, 

nombre de lavages, conditions d’élution. 

 Option RT-PCR + programme d’amplification ; identifiant 

du run de séquençage ; pipeline/version d’analyse. 

Tableau des résultats (% de lectures par construction) + 

mention des seuils applicables au stade de recherche. 

 

Concept MuSe (pseudotype VSV à code-barres). 

 


