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Az Európai Unió finanszírozásával (Horizon Europe, Támogatási Megállapodás száma: 101084097). A megfogalmazott 
nézetek és vélemények kizárólag a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy a 
támogatást nyújtó hatóság álláspontjával.. 

 

Mit csinál a MuSe? 

Egyetlen futtatás során több virális antigén ellen termelődött 

ellenanyagot detektál vonalkóddal ellátott VSV 

pszeudotípusok alkalmazásával. A kiértékelés az egyes 

konstrukciókra jutó szekvenálási olvasatok százalékos arányán 

(% reads/konstrukció) alapul. 

Kritikus kontrollpontok 

 A reagenseket tartsa hidegen (4 °C-on/jégen), és 

biztosítson következetes inkubációs időket. 

 Hígításhoz használjon PBS + 0,02% Tween oldatot; 

alkalmazzon pozitív és negatív kontrollokat. 

 A csöveket egyértelműen jelölje; rögzítse a 

mintaazonosítót, a panel verzióját, a dátumot/kezelőt. 

 Tartsa fenn a pre-/post-PCR területek elkülönítését; 

használjon templát nélküli kontrollokat (NTC). 

Munkafolyamat (fő lépések) 

1. VSV panelkeverék előkészítése: mintánként 50 µL + 50 µL 

kezeletlen VSV-keverék kontroll. 

2. Protein G gyöngyök: csövenként 50 µL Dynabeads-

Protein G hozzáadása; mosás mágnesen. 

3. Antitestkötés: adjon hozzá 199 µL PBS/0,02% Tween 

oldatot + 1 µL hígított szérumot; inkubálja 30 percig 

(szobahőmérsékleten) mágnesen kívül. 

4. Panelkötés: egyszeri mosás; reszuszpendálás 50 µL PBS-

ben; 50 µL VSV-keverék hozzáadása; inkubálás 30 percig 

(szobahőmérsékleten) mágnesen kívül. 

5. Gyöngyök mosása: 3× 200 µL PBS/0,02% Tween oldattal. 

6. Elúció: a gyöngyöket vigye át új csőbe; adjon hozzá 20 µL 

0,1 M glicin (pH 2,6) oldatot; inkubálja 10 percig 70 °C-on; 

gyűjtse az eluátumot (4 °C-on tárolható). 

7. RT-PCR: a 150–300 nt hosszúságú vonalkód régió 

amplifikálása (A/B/C készletopció az irányelv szerint). 

8. NGS/QC: az amplikonok szekvenálása; az egyes 

konstrukciókra jutó olvasatszázalék (% reads) számítása; 

az értelmezés előtt a kontrollok ellenőrzése. 

 

Minimálisan jelentendő adatok 

 • Minta-metadata + tárolási körülmények; alkalmazott 

kontrollok és azok eredményei. 

• Vizsgálati beállítások: hígítások, inkubációs idők, mosási 

lépések száma, elúciós körülmények. 

• RT-PCR opció + ciklusparaméterek; szekvenálási 

futtatás azonosítója; alkalmazott elemzési 

pipeline/verzió. 

Kimeneti táblázat: az egyes konstrukciókra jutó olvasatok 

százalékos aránya (% reads/konstrukció) + megjegyzés a 

kutatási fázisra jellemző küszöbértékekről. 

 

MuSe koncepció (vonalkóddal ellátott VSV pszeudotípus). 

 


